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IjO temps où l'on pourra éviter des opéi'ations 
aussi barbares que la plupart île celles lie l'em- 
bryotomie paraît encore assez éloigné, cepemiaut 
le bienfait des accouchements prématurds artifl- 
ciels ne peut s appliquer qu a quelques cas prévus 
(i avance. Lo perfectionnement des modes dopé- 
ration dans les accouche m ente, de ceux surtout 
qui exitzent 1 emploi d instruments d embryotomie 
a m l'objet constant de mes préoccupations, et 
j fl ttc i U 1 1 1 It t 

tisfaisants. 

D] lit Itt IdLd 
en ÏSm. ainsi qu'A coiiLi'ès médical international 
de Pans, en 1867. j'si insisté sur les qualités 
à exiger d'instruments d obstétrique. à savoir : 
petit volume, surfaces arrondies, application Tacile 



n )t t t d t f nt 

de recourir a une main inexpérimentée, tous les 
accouohenrs ne possédant p;is a un eiral dearé les 
secrets de leur art. 0 est pourquoi il est urgent 
d'avoir un matrument dont puisse se servir mémo 
un chirurgien médioea-c. 



L'instninient dont j'offir ici uno dûs(;ri]ition 
et que j'a|ipe]l(! cmhryotonie me iiarait satisfaire 
à toutes los conditions indiiiuèos cidessus; il jeut 
romjilacor avec avantiigo tous ks instruments 
dont on a fait usage jusqu'à ce jaur, ijai'ce que, 
sans demander une grand habiletij de main, il sert 
à toutes opérations d'embryotomie sods exception. 

L'emliryofomQ est OQ instmment tont à 
neuf, n se composa d'un toi» d'acier creox, dont 
la partie inférieure, le tiers à peu près, est dou- 
blés en bois et sert de mancbe (fig. 1). 

La partie snpéiîeure du tube est un peu plus 
large que l'inférieure et se bifurque (fig. 2). Ce 
tube est traversé par une forte brandie d'acier 
(fig. 3) qui se compose de deux parties ufticuWes: 
la partie supérieure forme un creux dans lequel 
vient se placer l'extrémité inférieure. QaiUi con- 
struction permet il la partie inférieure de se mou- 
voir autour de son axe perpendiculaire, indépen- 
dament do la partie supérieure. A si>n extrémité, 
la branche d'acier forme une vis qui tourne dans 
un écrou renfermé dans la manche de l'instru- 
ment. Cettfi vis peut être miso en mouvement au 
moyen d'une manivelle ; en remontant elle refoule 
la partie supérieure de la branche. L'extrémité 
de cett<! dernière s'élargit en forme de fer à 
cheval. 

La pailic supérieure du cylindre renferme dans 
sa bil'uL'cation les doux parties de l'inslrumont, 
courtes, fortes, ayant la forme d'un bec d'oiseau 
que j'appelle compressews; ils sont larges à leur 
Èîce externe et s'affinent à l'intérieur sans cepen- 



(lant ulro traiiclumts : les extrémité des com- 
IH'osscurs sont aiiilécs : elles ae recourbent en bec 
(1 oiseau, Quiind on (liivisse 1 instrument les deux 
compresseurs se sopiirent, ijuand on donne k la 
manivetle un mouvement coniraire. lextriiimte 
de la brandie remontant dans le cylindre, saisit 
les compresseurs et les torce à se raiiproclier. en 
agissant sur eux. comme sur un plan incliné. 
L eeartement des compresseurs s obtient au mo- 
ven (Vun ressort renlermé dans la partie creuse 
d'un (le ces deniiers (flg. 3). Les deux comprcs- 
suurs sont maintenus dans la biAircation du cy- 
lindre par une goupille. 

Mon embryotome peut servir i 

a) A' la perlbrafion du crflne. Je l'applique, 
et après avoir fait un pli sur la iête, je tourne 
l'instniment et je ddciiire toutes les parties saisies. 

h) J'arraclie ensuite avec les pinces de l'in- 
stmment les os do la voûte du crâne les uns après 
les autres, et je fais la cranioclasmie. 

c) Enfin, je saisis avec la mSme pinces la 
base du crâne, et je peux iaire Vextraction de 
la tête. 

d) Dans les présentations de l'épaule je 
liiiK la dâlroncdtion facilement, sans que lus or- 
ganes de k mùro soient lûsiis. Dans ce cas , il 
faut saisir le cou de l'enfant avec les pinces (ie 
l'iiistnuiienl et faire tourner celui-ci sur son axe. 
Celle opération doit être répe'tée deux ou trois fois. 

e) Cet instrument peut servir à toutes les 
autres opérations d'embryotomîe avec la mâme 
stireiS et la même facilito. 
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Je n' en citerai qu' on example, mais il prë- 
senta un des cas de clinique le pins compliqués. 

Tatiana MeQtehenkoff est une femme do vingt 
trois ans, de taille élevée et ilc forte constitution. 
Une fois dtîjii elle est accoiicliA' l]cureu*i}ment, 
mais un mois avant tei-nic. Devoniu' gm^^e une 
seconde fuis iMn es( uiitrA^ :i lu cliuiiiiK.' d'Me- 
i;oiiul)iîiii.>;;i .Ir rrniv.Tsit,! ,!e Kharkolfle 25 (ie- 
cecubrc iHiT. iinclu^ di;s faux s'elaii l'ompue 
quatre jours avant ueite date ; vers lo même temps 
elle avait commencd d'éprouver les premières 
douleurs qui avaient sensiblement augmenta le 
23 décembre. Deux jours avant son entrée à la 
clmique. elle avait cessé île sentir les mouve- 
ments du t'intus; dans b malince <Iu 2:> di't;em- 
bre elle avait palpe elle-tiiume entre les ^iiandus 
lèvres de la vulve la main de 1 enfant. Le ven- 
tre de la femme, sans être trop volumineux pré- 
sentait une forme anormale, un ovale incliné. A 
1 auscultation, on ne saisissait m bruits, ni souf- 
fle. La main droite de i enfant d un rouge livide 
et légèrement enllee était beaucou|i jilus Iraide 
que les parties de la vulve (pi I entouriiiont. Lu 
câté droit du foetus était engaije entre les pa- 
rois du bassin, de manière qu en iiitredmsunt 
le doigt dans le vagin à cote du hi-as de I en- 
fant, à la hauteur du coude on pouvait paliioi- le 
côtes inférieurs. Le dos recourbé était tourne en 
arrière; la tète au dessus de la ligne iiinoimiiee 
du bassin a laquelle correspondait la situation du 
cou. Il était évident que le foetus de ».'))t mois 
environ était sur la voie de ce qu' on appelle 



a la Clinique les comraciinns étaient devenues 
régulières et assez fortes. i attendis prés de trois 
Heure!!. Asms i espoir u un accouchemeUL narnrfii. 

i■olllhry<l1.onlil^ Mdiirù lii'sîtuutiim ulovre ilu G<m 



ne mon uiiiiirvoittun!. iitis nfiun 
ment reiermées sur (.'ijus-mcniet 
par les aoifrts nu la rnaiu uaiiui 
de reniant, contre icnuciciiess 
iidement. au niuvun m.- lu vis i 
lureni. écaries mr nu^iv. ei l'iis 



écartés de nouveau ei appuoués snr le cou de 
reniiuit; cette fins us saisireni les vertèbres qui 
furem séparés par le mouvement ae rotation de 
I ombrvoiome sur son axt;. A la Troisième appli- 
cation lembrvoiome saisii les uuil\;s parues mol- 
les du cou qui lureni iieciurf.c.s au rooven du 
même mouvèmeni ue i msiruniem. 

Afrès la séparation ue la tète, l'instrument 
lat retiré, le tronc de i enfant fut extrait par 
traction, tandisque la main gauche recouvrait la 
plaie béante du cou; la tâte fut retiré A la mmn 
de la manière suivante: le pouce fut introduit 
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dans l'ouverture .du crâne ot deux doigta à&as 
la fente de la bouche. 

L'&ccouchée passa fort bien les jours qui 
suivirent l'opération; l'IIo riuiita la clinique 7 
jours adrès ses ouiu'lies. L'oiilhiiL pesait 2400 gr. 
L'op(Sration l'ailo ,i l aiile du seule embryoloma 
ftit donc couronné d'un plein succès. 

Depuis 1861 jusqu' ii pi-ésdnt, j'ai fait plus 
de dix fois usage de cet instrument, et toujours 
avec un égal bonlieur. Les docteurs Jassinsk; 
et Gavronsky s'en sont iSgaleinent servis aveo 
SUCCÈS. Dans toutes les opérations qui nécessi- 
tent quelques solutions de continuité des partie 
(lu foetus, je n'en connais point d'autre qui rem- 
plisse mieux son but, toutes occupant on espace 
restraint et en déployant une aussi grande puis- 
sance. 

Ces qualité de mon embryotome, qualités 
que j'ai éproUTdes dans le cas le plus compli- 
qués, m'ont engagé à en offrir une description 

dans cette assemblée. J'ai t'intime conviotioa que 
l'accoucher le moins expérimenté peut s'en ser- 
vir avec plus de sûreté que de tous les autres 
instruments d'embryotomiu. 
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